SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO

RELATORIO DE VISTORIA 187/2024 - N2 1

Razao Social: US 259 USF SITIO SAO BRAZ

Nome Fantasia: USF SiTIO SAO BRAZ

CNPJ:

N° CNES: 0026212

Enderego: RUA DO SITIO SAO BRAZ, 60

Bairro: SITIO DOS PINTOS

Cidade: Recife - PE

CEP: 52171-170

Telefone(s): (81) 3355-0325

E-mail: elenfraga90@gmail.com

Diretor(a) Técnico(a): Dr(a). - CRM-PE

Sede Administrativa: Nao

Origem: PESSOA FiSICA

Fato Gerador: DENUNCIA

Fiscalizagdo Presencial / Fiscalizagao Nao Presencial: Fiscalizacdo Presencial
Data da Fiscalizagdo: 21/05/2024 - 14:00 as 21/05/2024 - 16:30

Equipe de Fiscalizagdo: Dr(a). Otavio Augusto de Andrade Valenca CRM-PE 9863
Acompanhante(s)/Informante(s) da instituicdo: ELEN GOMES DE MORAES BARBOSA FRAGA,
AMANDA MARQUES MERCES DO NASCIMENTO LIMA

Cargos: GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE, MEDICA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA
Ano: 2024

Processo de Origem: 187/2024/PE

1. CONSIDERAGOES INICIAIS

Por determinacdo deste conselho fomos ao estabelecimento acima identificado verificar as suas
condi¢des de funcionamento.
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Trata-se de um servico publico de saude integrante da rede de ateng¢dao primaria municipal do
Recife.

A fiscalizacdo foi realizada sem comunicac¢do prévia do CREMEPE ao estabelecimento fiscalizado.

Ao chegar ao estabelecimento, o médico fiscal, exibindo sua identidade funcional como credencial
para o ato fiscalizatdrio, solicitou contato com responsavel técnico. Na auséncia de um
responsavel técnico foi recebido pela equipe técnica da unidade e pela Gerente de Servigos de
Saude.

2. ABRANGENCIA DO SERVICO

2.1 Abrangéncia do Servico: Microrregional

3. CONDIGOES ESTRUTURAIS DO AMBIENTE FiSICO - GERAL

3.1 Sinalizagdo de acessos: Nao (Alguns ambientes sem sinalizagdo.)

3.2 Ambiente com conforto térmico: Ndao (Ha ambientes sem climatizacdo com uma sala de
espera.)

3.3 lluminagdo suficiente para a realizagdo das atividades com seguranga: N3ao (A unidade ndo
possui janelas/ iluminagdo natural na maioria dos seus ambientes.)

3.4 Ambiente com boas condi¢gdes de higiene e limpeza: Sim (E dificil avaliar o parametro da
limpeza diante de infiltragdes e mofo em paredes e teto)

3.5 Instalagdes livres de trincas, rachaduras, mofos e/ou infiltracées: Ndo

3.6 InstalagOes elétricas compativeis com a seguranga do paciente: Nao

3.7 Instalagdes com acessibilidade para portadores de necessidades especiais — PNE: Nao

3.8 Sanitdrios para pacientes: Sim

3.9 Sanitarios acessiveis/adaptados para portadores de necessidades especiais — PNE: Ndo

4. CONVENIOS E ATENDIMENTO

4.1 Convénios e atendimento: SUS
4.2 Horario de Funcionamento: Diurno (Segunda a sexta-feira, das 7:00 as 16 horas)

5. DADOS CADASTRAIS

5.1 Inscricdo CRM-UF (Publico): Nao

5.2 Certificado de Regularidade da Inscricao da Pessoa Juridica: Ndo
5.3 Médico formalizado na funcdo de responsavel/diretor técnico: Ndo
5.4 Ha diretor técnico médico formalizado junto ao CRM-UF: Nao

5.5 CNES: Sim

USF SITIO SAO BRAZ - 187/2024/PE - Roteiro Utilizado: ID# 26 - (Versao: 37 - 06/05/2024) 2/34



5.6 NUmero: 0026212

5.7 Alvara bombeiros: Nao

5.8 SE PUBLICO: H4a demonstracdo da regularidade, junto a autoridade sanitdria, de todas as
atividades executadas no estabelecimento, incluindo as exigéncias pertinentes as instalacdes, aos
equipamentos e a aparelhagem adequadas e a assisténcia e responsabilidade técnicas: Nao

6. FORMULARIOS

6.1 Receituario comum: Sim

6.2 Fisico/papel: Sim

6.3 Eletronico: Sim (Falta tinta para as impressoras, entdo a maioria dos formuldrios é impressa.)
6.4 Notificacdo de Agravos Compulsdrios (pode utilizar receitudrio comum): Sim

6.5 Requisi¢cdo padronizada de Exames Complementares e Procedimentos: Sim

6.6 Atestados Médicos padronizados: Sim

6.7 Papel/fisico: Sim

6.8 Eletronico: Sim (Falta tinta para as impressoras, entdo a maioria dos formuldrios é impressa.)
6.9 Fichas de encaminhamento aos servigos de atencao secundaria e terciaria: Sim

6.10 Foi constatada a aposicdo de assinatura ou carimbo em formulario/documento ainda sem
preenchimento: Nao

6.11 Foi identificado o uso de formularios de outras instituicdes para atestar, prescrever e solicitar
exames ou procedimentos: Nao

7. NATUREZA DO SERVICO

7.1 Natureza do Servigo: PUBLICO - Municipal, GESTAO - Publica, ENSINO MEDICO - Sim (A unidade
recebe regularmente residentes e graduandos do curso de medicina)

8. PRONTUARIO (GERAL)

8.1 Prontudrio fisico / papel: Ndo
8.2 Prontudrio eletronico: Sim
8.3 O prontuario eletrénico substitui o prontuario fisico (elimina utilizacdo de papel): Sim

9. AMBIENTES E ESTRUTURAS FiSICAS

9.1 O imdvel é préprio: Nao

9.2 A area fisica é adequada para o que se propde: Nao

9.3 Construgdo com finalidade de Estabelecimento de Assisténcia a Saude: Nao

9.4 Prédio residencial / comercial adaptado com transformacdo de uso: Sim

9.5 Recepgdo / sala de espera: Sim (Sala de espera sem climatizacdo)

9.6 Sala de pré-consulta da enfermagem: Nao

9.7 Sala de atendimento de enfermagem: Sim

9.8 Consultério médico: Sim (Ha 02 consultérios com espaco interno reduzido, comprometendo a
circulacdo das pessoas.)

9.9 Coleta ginecoldgica / citoldgica: Sim

9.10 Sala de procedimentos ou sala de curativos: Sim

9.11 Sala de reunides de equipe: Nao

9.12 Sanitdrios para os funcionarios: Sim

9.13 Sala de imunizagdo / vacinagdo: Sim

9.14 Sala de expurgo / esterilizacdo: Ndo (Ha 01 autoclave na sala de atendimento odontoldgico,
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sem fluxos)

9.15 Farmadcia ou sala de dispensac¢do de medicamentos: Sim

9.16 Copa: Sim

9.17 Cozinha: Sim

9.18 Consultério Odontoldgico: Sim (Consultdrio odontoldgico estava interditado pelo CRO desde
25/4/24 )

9.19 Sala (abrigo) de Compressor Odontoldgico: Nao

9.20 Escovdrio Odontoldgico: Nao

9.21 Dispde de servico de seguranca proprio: Ndo (Conta com uma Funcionaria na Portaria que
auxilia na organizacdo das demandas)

10. AMBULATORIO - DML/ MATERIAIS GERAIS DE CONSERVACAO

10.1 O servico é préprio: Sim ( o compressor odontolégico estd instalado dentro do DML (depdsito
de material de limpeza))

10.2 Armario: Sim (E um armario/sala exclusivo para os materiais de limpeza)

10.3 Vassouras, panos de chao, baldes plasticos: Sim

10.4 Materiais de limpeza diversos: Sim

10.5 Bancada: Nao

10.6 Tanque de louca ou de ago: Sim

11. AMBULATORIO - SALA DE IMUNIZACAO/ VACINACAO

11.1 Dispde de sala de imunizagdo / vacinagdo: Sim

11.2 Mesa tipo escritério: Sim

11.3 Cadeiras: Sim

11.4 Balde cilindrico porta detritos com pedal: Sim

11.5 Cesto de lixo: Sim

11.6 Refrigerador para vacinas, munido de termémetro externo especifico: Sim
11.7 Recipientes de gelo sintético (Gelox) para protecao ao degelo: Sim
11.8 Recipiente rigido para descarte de material perfurocortante: Sim
11.9 Ambiente climatizado: Sim

11.10 Cobertura da parede lavavel: Sim

11.11 No momento da vistoria, foi observada a falta de vacinas: Ndo

12. COLETA GINECOLOGIA/ CITOLOGICA

12.1 A privacidade e a confidencialidade estdo garantidas: Ndo (A fechadura da porta do
atendimento de enfermagem estava quebrada)

12.2 1 mesa para exames ginecoldgicos: Sim

12.3 1 biombo ou outro meio de diviséria: Nao

12.4 1 foco luminoso: Sim

12.5 Banheiro: Nao

13. CONSULTORIO MEDICO

13.1 A privacidade e a confidencialidade estdo garantidas: Sim

13.2 2 cadeiras ou poltronas - uma para o paciente e outra para o acompanhante: Sim
13.3 1 cadeira ou poltrona para o médico: Sim

13.4 1 mesa / bir6: Sim
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13.5 1 maca acolchoada simples, revestida com material impermedvel: Sim

13.6 Lencgadis para as macas: Nao (Em um dos consultérios ndo havia lencol)

13.7 1 armario vitrine: Nao

13.8 1 balanga antropométrica adequada a faixa etdria: Nao

13.9 1 biombo ou outro meio de diviséria: Nao

13.10 1 escada de dois degraus: Sim

13.11 1 negatoscdpio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem: Nao

13.12 1 pia ou lavabo: Sim (Em um dos consultérios a pia fica exatamente em cima de um
estabilizador para os equipamentos eletrénicos)

14. COPA

14.1 Cadeiras: Nao (O banheiro para funcionarios fica instalado dentro da Copa )
14.2 Mesa para refeicdes: Nao

15. COZINHA

15.1 Cadeiras: Nao
15.2 Fogdo ou microondas: Sim
15.3 Refrigerador: Sim

16. ESTERILIZAGAO/ EXPURGO

16.1 Dispde de Central de Material Esterilizado (CME): Sim (Apenas para materiais odontolégicos.)
16.2 O servigco é préprio: Sim

16.3 Autoclave capacidade minima de 12 litros: Sim (O Autoclave fica dentro da sala de
atendimento odontoldgico. Nao ha fluxos unidirecionais de materiais e pessoas para um processo
de esterilizacdo seguro)

16.4 Fluxo de entrada e saida adequado: Nao

16.5 Area fisica com barreira entre area limpa e area suja: Nao

16.6 Dispde de expurgo: Nao

16.7 Fluxo adequado de materiais: Nao

16.8 Fluxo adequado de funcionarios: Nao

17. FARMACIA/ DISPENSARIO DE MEDICAMENTOS

17.1 Armarios com chave: Ndo

17.2 No momento da vistoria, foi observada a falta de medicamentos da farmacia basica: Sim
17.3 Ambiente climatizado: Sim

17.4 Estante modulada: Sim

17.5 Mesa tipo escritério: Sim

18. RECEPCAO/ SALA DE ESPERA

18.1 Recepgdo / sala de espera: Sim

18.2 Condicionador de ar: Nao

18.3 Bebedouro: Nao (Ha um gelagua no espaco interno da unidade)
18.4 Cadeira para funciondrios: Sim
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18.5 Acomodacao de espera adequada: Sim
18.6 Quadro de avisos: Sim
18.7 Televisor: Nao

19. SALA DE ATENDIMENTO DA ENFERMAGEM

19.1 1 armario vitrine: Nao

19.2 1 pia ou lavabo: Sim

19.3 Toalhas de papel: Sim

19.4 Sabonete liquido: Sim

19.5 1 balanca antropométrica adequada a faixa etdria: Ndao (Neste ambiente se encontra a
balanca pediatrica utilizada nas consultas de Puericultura)

19.6 1 balde cilindrico porta detritos / lixeira com pedal: Sim

19.7 1 cesto de lixo: Sim

19.8 1 biombo ou outro meio de divisoria: Nao

19.9 3 cadeiras: Nao

19.10 1 maca acolchoada simples, revestida com material impermedvel, com lencol: Sim
19.11 1 escada de dois degraus: Sim

19.12 1 foco luminoso: Sim

19.13 1 mesa auxiliar: Sim

20. SALA DE PRE-CONSULTA DA ENFERMAGEM

20.1 1 mesa tipo escritério: Nao (Ndo conta com sala para pré consulta de enfermagem e algumas
rotinas de pré consulta de enfermagem, como pesar as pessoas, sao realizadas no corredor)

20.2 3 cadeiras: Nao

20.3 1 esfigmomanoémetro adulto: Nao

20.4 1 esfigmomanodmetro infantil: Nao

20.5 1 estetoscépio tipo adulto: Nao

20.6 1 estetoscoépio tipo infantil: Nao

20.7 1 balanga antropométrica adequada a faixa etaria: Nao

20.8 1 termOmetro: Nao

21. SALA DE PROCEDIMENTOS/ CURATIVOS

21.1 Disp&e de Sala de Procedimentos / Curativos: Sim
21.2 Suporte para fluido endovenoso, de metal: Nao
21.3 Pia ou lavabo: Sim

21.4 Toalhas de papel: Sim

21.5 Sabonete liquido: Sim

21.6 Realiza curativos: Sim

22. SALA DE REUNIOES DA EQUIPE

22.1 Cadeiras: Ndo (Ndo conta com espaco para reunioes)
22.2 Cesto de lixo: Nao

22.3 Mesa de reunides: Nao

22.4 Quadro de avisos: Nao
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23. CORPO CLINICO

CRM NOME SITUAGCAO OBSERVAGAO

AMANDA MARQUES MERCES DO NASCIMENTO LIMA (MEDICINA DE
16597-PE . . Regular
FAMILIA E COMUNIDADE (Registro: 15954))

Sem . Bolsista do programa Mais
. GENESSIS GABRIELA COLMENARES CEDENO Sem registro o
registro Médicos

24. CONSTATACOES

24.1

A equipe técnica da unidade havia levantado a hipdtese de que haveria um segundo cadastro do
CNES que seria chamado a Unidade S3o Braz Il, a funcionar nas mesmas instala¢cdes. Na consulta
junto ao CNES Nao Foi confirmada esta segunda equipe, mas ha duas médicas cadastradas na
mesma equipe de saude da familia da SF Sdo Braz, sendo uma delas bolsista do programa mais

médicos

24.2
Embora a unidade ndo possua e-mail institucional, a gestora disponibilizou seu e-mail pessoal para
as comunicagdes técnicas e burocraticas.

25. RECOMENDAGOES

25.1 DADOS CADASTRAIS:

25.1.1. SE PUBLICO: Ha demonstracao da regularidade, junto a autoridade sanitaria, de todas as
atividades executadas no estabelecimento, incluindo as exigéncias pertinentes as instalagdes,
aos equipamentos e a aparelhagem adequadas e a assisténcia e responsabilidade técnicas: Item
recomendatdrio conforme Artigos 17, 18 e 21 do Cddigo de Etica Médica, aprovado pela Resolucdo
CFM n2 2.217/2018. Resolugcdo CFM n? 2.147/2016 — Anexo: Artigo 22 Paragrafo Terceiro Incisos |
e X. Resolugdo CFM n? 2.056/2013 — Anexo |: Artigo 64 e Anexo Manual de Vistoria e Fiscalizacdo
da Medicina no Brasil (atualizado/modificado pela Resolu¢do CFM n¢ 2.153/2016). Normativas
relacionadas: Lei N2 6.437, de 20 de agosto de 1977: Artigo 10 Paragrafo Unico; Resolucdo da
Diretoria Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — RDC Anvisa n? 63, de 25 de
novembro de 2011: Artigo 10 Pardgrafo Unico.

25.2 CONDICOES ESTRUTURAIS DO AMBIENTE FiSICO - GERAL:

25.2.1. Sinalizagao de acessos - Observagao: Alguns ambientes sem sinalizagdo.: Item
recomendatério conforme Resolugdo CFM n2 2.056/2013 — Anexo Manual de Vistoria e
Fiscalizacdo da Medicina no Brasil (atualizado/modificado pela Resolu¢gdo CFM n2 2.153/2013).
Normativa relacionada: Resolucdo da Diretoria Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria - RDC Anvisa n2 63, de 25 de novembro de 2011: Artigo 72 Inciso Il alinea “b”.

25.2.2. Ambiente com conforto térmico - Observagao: Ha ambientes sem climatizagdo com uma
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sala de espera.: Item recomendatério conforme Resolugdo CFM n? 2.056/2013 — Anexo Manual de
Vistoria e Fiscalizacdo da Medicina no Brasil (atualizado/modificado pela Resolugdo CFM n2
2.153/2013). Normativas relacionadas: Portaria de Consolida¢do do Ministério da Saide — PRC/MS
N2 1, de 28 de setembro de 2017: Artigo 52 Paragrafo Unico Inciso Ill alinea “b” e Resolucdo da
Diretoria Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - RDC Anvisa n? 63, de 25 de
novembro de 2011: Artigo 36.

25.2.3. lluminagao suficiente para a realiza¢do das atividades com seguranga - Observacgao: A
unidade n3o possui janelas/ iluminagdo natural na maioria dos seus ambientes.: Item
recomendatério conforme Resolu¢do CFM n? 2.056/2013 — Anexo Manual de Vistoria e
Fiscalizacdo da Medicina no Brasil (atualizado/modificado pela Resolu¢do CFM n2 2.153/2013).
Normativas relacionadas: Portaria de Consolidagdo do Ministério da Saide — PRC/MS N2 1, de 28
de setembro de 2017: Artigo 52 Paragrafo Unico Inciso lll alinea “f” e Resolucdo da Diretoria
Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - RDC Anvisa n? 63, de 25 de novembro de
2011: Artigo 38.

25.2.4. Instalagdes elétricas compativeis com a seguran¢a do paciente: Item recomendatério
conforme Resolugdo CFM n2 2.056/2013 — Anexo Manual de Vistoria e Fiscalizacdo da Medicina no
Brasil (atualizado/modificado pela Resolugdo CFM n2 2.153/2013). Normativas relacionadas:
Portaria de Consolidagdo do Ministério da Saude — PRC/MS N2 1, de 28 de setembro de 2017:
Artigo 52 Paragrafo Unico Inciso lll alinea “f” e Resolucdo da Diretoria Colegiada da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitdria - RDC Anvisa n2 63, de 25 de novembro de 2011: Artigo 36.

25.3 AMBIENTES E ESTRUTURAS FiSICAS:
25.3.1. Sala de reunides de equipe: Item recomendatério conforme Resolugdo CFM N2 2056/2013

25.3.2. Sala de expurgo / esterilizagdo: Item recomendatdrio conforme Resolugdo CFM N2
2056/2013

25.4 RECEPCAO/ SALA DE ESPERA:

25.4.1. Condicionador de ar: Iltem recomendatdério conforme Resolugdo CFM N2 2056/2013
25.4.2. Bebedouro: Item recomendatério conforme Resolu¢do CFM N2 2056/2013

25.4.3. Televisor: Item recomendatdrio conforme Resolugdo CFM N2 2056/2013

25.5 FARMACIA/ DISPENSARIO DE MEDICAMENTOS:

25.5.1. Armarios com chave: Item recomendatdrio conforme Portaria MS/SVS n2 344/98 e
Resolu¢do CFM N2 2056/2013

25.5.2. No momento da vistoria, foi observada a falta de medicamentos da farmacia basica: Item
recomendatdério conforme Resolugdo CFM N2 2056/2013

25.6 COZINHA:
25.6.1. Cadeiras: Item recomendatério conforme Resolugdo CFM N2 2056/2013

26. IRREGULARIDADES

26.1 INFORMAGOES CADASTRAIS / CORPO CLIiNICO:

26.1.1. O Corpo Clinico constatado durante a vistoria esta atualizado junto ao CRM-UF. N3o. Item
ndo conforme Resolucdo CFM n? 1.980/2011 — Anexo: Artigo 72. Item n3o conforme Resolugdo
CFM n2 2.147/2018 — Anexo: Artigo 22 Paragrafo Terceiro Incisos | e X. Item ndo conforme Artigos
17 e 18 do Cddigo de Etica Médica, aprovado pela Resolugdo CFM n2 2.217/2018.

26.2 NOTIFICACAO IMEDIATA:
26.2.1. Estabelecimento inscrito junto ao Conselho Regional de Medicina. N3ao. Irregularidade
elegivel para notificacdo imediata, conforme Resolugdo CFM n2 2.056/2013 — Anexo |: Artigo 52

oa_n

Paragrafo Segundo Inciso | alinea “e
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26.3 DADOS CADASTRAIS:

26.3.1. Estabelecimento inscrito junto ao CRM. N&o. Item ndo conforme Artigos 17 e 18 do Codigo
de Etica Médica, aprovado pela Resolugdo CFM n2 2.217/2018. Item ndo conforme Resolu¢cdo CFM
n2 997/1980. Item ndo conforme Resolu¢do CFM n? 1.980/2011 — Anexo: Artigo 22.

26.3.2. Médico formalizado na fun¢do de diretor/responsével técnico. Nao. Item ndo conforme
Artigos 17, 18 e 21 do Cddigo de Etica Médica, aprovado pela Resolugdo CFM n2 2.217/2018. Item
ndo conforme Resolugdo CFM n? 2.147/2016 e Anexo. Item ndo conforme Resolucdo CFM n@
1.980/2011 e Anexo. Normativa relacionada: Decreto n? 20.931, de 11 de janeiro de 1932: Artigo
28.

26.3.3. Alvara bombeiros. Ndo. Item n3o conforme Artigos 17, 18 e 21 do Cédigo de Etica Médica,
aprovado pela Resolu¢do CFM n? 2.217/2018. Resolugdo CFM n2 2.147/2016 — Anexo: Artigo 2°
Paragrafo Terceiro Incisos | e X. Resolucdo CFM n? 2.056/2013 — Anexo |: Artigo 64 e Anexo
Manual de Vistoria e Fiscalizagdo da Medicina no Brasil (atualizado/modificado pela Resolucdo
CFM n? 2.153/2016). Normativa relacionada: Lei N2 13.425, de 30 de marco de 2017.

26.3.4. Ha diretor técnico médico formalizado junto ao CRM-UF. Ndo. Item ndo conforme Artigos
17, 18 e 21 do Cddigo de Etica Médica, aprovado pela Resolucdo CFM n? 2.217/2018. e Resolucdo
CFM n? 1.980/2011 e Anexo. Normativa relacionada: Decreto n? 20.931, de 11 de janeiro de 1932:
Artigo 28 e Resolugdo CFM n2 2.147/2016 e Anexo

26.3.5. Médico formalizado na fungdo de responsével/diretor técnico. Nao. Item ndo conforme
Artigos 17, 18 e 21 do Cddigo de Etica Médica, aprovado pela Resolugdo CFM n? 2.217/2018.
Resolugdo CFM n? 2.147/2016 e Anexo. Resolucdo CFM n2 1.980/2011 e Anexo. Normativa
relacionada: Decreto n? 20.931, de 11 de janeiro de 1932: Artigo 28.

26.3.6. Certificado de Regularidade da Inscricdo da Pessoa Juridica. Ndo. Item ndo conforme
Artigos 17 e 18 do Cddigo de Etica Médica, aprovado pela Resolugdo CFM n2 2.217/2018.
Resolugdo CFM n2 2.147/2016 — Anexo: Artigo 22 Paragrafo Terceiro Incisos | e X. Resolu¢gdo CFM
n? 1.980/2011 — Anexo: Artigo 82. .
26.3.7. Inscrigdo CRM-UF (Publico). Ndo. Iltem ndo conforme Artigos 17, 19 e 21 do Cédigo de Etica
Médica, aprovado pela Resolugdo CFM n? 2.217/2018. CFM n2 997/1980. Resolu¢do CFM n2
1.980/2011 — Anexo: Artigo 29

26.4 COPA:
26.4.1. Mesa para refei¢ées. N3o. Item nado conforme Resolugdo CFM N2 2056/2013
26.4.2. Cadeiras. Nao. Item ndo conforme Resolugdo CFM N2 2056/2013

26.5 ESTERILIZACAO/ EXPURGO:

26.5.1. Fluxo adequado de funcionarios. Ndo. Item ndo conforme RDC Anvisa N2 15/2012

26.5.2. Fluxo adequado de materiais. Ndo. Item ndo conforme RDC Anvisa N2 15/2012

26.5.3. Dispde de expurgo. Nao. Item ndo conforme RDC Anvisa N2 15/2012

26.5.4. Area fisica com barreira entre area limpa e area suja. Nao. Item ndo conforme RDC Anvisa
N2 15/2012

26.5.5. Fluxo de entrada e saida adequado. N3do. Item ndo conforme RDC Anvisa N2 15/2012

26.6 AMBULATORIO - DML/ MATERIAIS GERAIS DE CONSERVACAO:

26.6.1. Bancada. Nao. Item ndo conforme Ministério da Saude. Secretaria de Atengdo a Saude.
Manual de Estruturas Fisicas das Unidades de Atengdo Basica: saude da familia. 2008. e Resolugao
CFM N2 2056/2013

26.7 SALA DE PROCEDIMENTOS/ CURATIVOS:
26.7.1. Suporte para fluido endovenoso, de metal. Ndo. Item ndo conforme Resolugdo CFM N2
2056/2013

26.8 CONSULTORIO MEDICO:

26.8.1. Lengdis para as macas. Nao. Item ndo conforme Resolugdo CFM N2 2056/2013

26.8.2. 1 negatoscépio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem. Nao. Item ndo
conforme Resolugdo CFM N2 2056/2013

26.8.3. 1 biombo ou outro meio de diviséria. Nao. Item ndo conforme Resolucdo CFM N2
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2056/2013

26.8.4. 1 balanga antropométrica adequada a faixa etaria. Nao. Item nao conforme Resolugao
CFM N2 2056/2013

26.8.5. 1 armario vitrine. N3o. Item n3o conforme Resolu¢do CFM N2 2056/2013

26.9 COLETA GINECOLOGIA/ CITOLOGICA:

26.9.1. 1 biombo ou outro meio de diviséria. Nao. Item ndo conforme Resolucdo CFM N2
2056/2013

26.9.2. A privacidade e a confidencialidade estao garantidas. Nao. Iltem nao conforme Resolugdo
CFM N2 2056/2013

26.10 SALA DE PRE-CONSULTA DA ENFERMAGEM:

26.10.1. 1 termdmetro. N3o. Item n3o conforme Resolu¢do CFM N2 2056/2013

26.10.2. 1 balanga antropométrica adequada a faixa etaria. Nao. Item n3ao conforme Resolugao
CFM N2 2056/2013

26.10.3. 1 estetoscdpio tipo infantil. Ndo. Item ndo conforme Resolugdo CFM N2 2056/2013
26.10.4. 1 estetoscopio tipo adulto. Ndo. Iltem ndo conforme Resolugdo CFM N2 2056/2013
26.10.5. 1 esfigmomandmetro infantil. Ndo. Item ndo conforme Resolugdo CFM N2 2056/2013
26.10.6. 1 esfigmomandmetro adulto. Ndo. Item ndo conforme Resolugdo CFM N2 2056/2013

26.11 AMBIENTES E ESTRUTURAS FiSICAS:
26.11.1. Sala de pré-consulta da enfermagem. Nao. Item ndo conforme Resolugdo CFM N2
2056/2013

26.12 CONDIC@ES ESTRUTURAIS DO AMBIENTE FiSICO - GERAL:

26.12.1. Sanitérios acessiveis/adaptados para portadores de necessidades especiais — PNE. Nao.
Item ndo conforme Artigos 17 e 18 do Cddigo de Etica Médica, aprovado pela Resolugdo CFM n2
2.217/2018 e Artigos 17 e 18 do Cddigo de Etica Médica, aprovado pela Resolu¢cdo CFM n@
2.217/2018. Resolugcdo CFM n? 2.056/2013 — Anexo Manual de Vistoria e Fiscaliza¢gdo da Medicina
no Brasil (atualizado/modificado pela Resolugdgo CFM n? 2.153/2013). Resolugdo CFM n?@
2.147/2016 — Anexo: Artigo 22 Paragrafo Terceiro Incisos | e X. Normativas relacionadas: Portaria
de Consolidacdo do Ministério da Saude — PRC/MS N2 1, de 28 de setembro de 2017: Artigo 52 e
Resolugao da Diretoria Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - RDC Anvisa n? 63, de
25 de novembro de 2011: Artigo 17 e Resolu¢do CFM n? 2.056/2013 — Anexo Manual de Vistoria e
Fiscalizacdo da Medicina no Brasil (atualizado/modificado pela Resolugdo CFM n2 2.153/2013) e
Resolugdo CFM n2 2.147/2016 — Anexo: Artigo 22 Paragrafo Terceiro Incisos | e X. Normativas
relacionadas: Portaria de Consolidagdo do Ministério da Saide — PRC/MS N2 1, de 28 de setembro
de 2017: Artigo 52 e Resolucdo da Diretoria Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria -
RDC Anvisa n2 63, de 25 de novembro de 2011: Artigo 17.

26.12.2. Instalagbes com acessibilidade para portadores de necessidades especiais — PNE. Nao.
Item ndo conforme Artigos 17 e 18 do Cddigo de Etica Médica, aprovado pela Resolugdo CFM n®
2.217/2018 e Artigos 17 e 18 do Cddigo de Etica Médica, aprovado pela Resolu¢gdo CFM n@
2.217/2018. Item ndo conforme Resolugdo CFM n? 2.056/2013 — Anexo Manual de Vistoria e
Fiscalizacdo da Medicina no Brasil (atualizado/modificado pela Resolu¢do CFM n2 2.153/2013).
Item ndo conforme Resolugdo CFM n? 2.147/2016 — Anexo: Artigo 22 Paragrafo Terceiro Incisos | e
X. Normativas relacionadas: Portaria de Consolidacdo do Ministério da Saude — PRC/MS N2 1, de
28 de setembro de 2017: Artigo 52 e Resolucdo da Diretoria Colegiada da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria - RDC Anvisa n? 63, de 25 de novembro de 2011: Artigo 17. e Resolu¢cdao CFM n?
2.056/2013 - Anexo Manual de Vistoria e Fiscalizagdo da Medicina no Brasil
(atualizado/modificado pela Resolu¢do CFM n? 2.153/2013) e Resolugdo CFM n? 2.147/2016 —
Anexo: Artigo 22 Paragrafo Terceiro Incisos | e X. Normativas relacionadas: Portaria de
Consolidacdo do Ministério da Saide — PRC/MS N2 1, de 28 de setembro de 2017: Artigo 52 e
Resolugao da Diretoria Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - RDC Anvisa n? 63, de
25 de novembro de 2011: Artigo 17.
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27. CONSIDERAGOES FINAIS

A unidade apresenta varios problemas estruturais como auséncia de espacos importantes para o
desenvolvimento das rotinas da atencdo primaria a saude. Por outro lado estd funcionando em
local precario, no piso inferior de um imdvel de dois andares, sendo que na laje superior ha um
outro domicilio com fins comerciais.

Houve relatos da presenca de animais sinantrdpicos como baratas e escorpides.

A unidade ndo conta com janelas, o que compromete a circulacdo de ar e a oferta de iluminacao
natural na maior parte dos ambientes.

O territério onde estd a unidade recebe a retaguarda do e-Multi, antigo NASF, mas esse ndo
atende nessa USF.

O territério coberto por esta unidade atende em torno de 4.000 pessoas, a producao médica
mensal é de 240 atendimentos por més.

Na equipe, ha agentes comunitdrios de saude - ACS sem o tablet de trabalho.

Houve relatos de inseguranca em relagdo a possivel situacdes de violéncia dirigidoas a equipe da

unidade.
Recife - PE, 21 de Maio de 2024.
Dr(a). Otavio Augusto de Andrade Valenga
CRM - PE - 9863
MEDICO(A) FISCAL
28. ANEXOS
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termo de vistoria apontando auséncia de cadastro da unidade junto ao CREMEPE

USF SITIO SAO BRAZ - 187/2024/PE - Roteiro Utilizado: ID# 26 - (Vers3o: 37 - 06/05/2024) 12/34



notificagdo emitida presencialmente solicitando o cadastro da unidade junto ao CREMEPE
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placa na fachada da unidade
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sala de atendimento da enfermagem
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barata encontrada no chdo da sala de enfermagem
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banheiro unissex para usuarios fica no espago interno da unidade. no teto se observam infiltragdes e
mofo, ao lado um lixeiro sem tampa. o banheiro fica instalado em corredor estreito dificultando a
circulagdo de pessoas
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infiltragdes e mofo em paredes e teto
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sala de espera externa sem climatizagdo
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lista das medicagdes em falta naquele dia
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instalacGes elétricas e de fibra de internet precdrias no interior da farmacia
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marca em um dos consultérios médicos ndo contava com lengdis descartaveis
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a pia deste consultério fica em cima do estabilizador utilizado nos equipamentos Eletronicos da sala,
como microcomputador
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Essa é a pia do segundo consultério médico
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o teto do segundo consultdrio médico apresenta manchas de infiltragdo de chuva recente
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préximo a copa ha garrafées de agua mineral depositados diretamente no chdo
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a porta da copa esta danificada, impedindo sua livre abertura e fechamento.

USF SITIO SAO BRAZ - 187/2024/PE - Roteiro Utilizado: ID# 26 - (Versdo: 37 - 06/05/2024) 27 /34



o banheiro dos Funcionarios fica dentro da copa)\ cozinha
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camara fria da sala de vacinagdo
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compressor odontoldgico fica instalado dentro do ambiente dedicado ao depdsito de material de
limpeza (DML)
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SER\’ICO PUBLICO FEpERy,

INTERDICA0

V4

a sala de atendimento odontoldgico estava interditada pelo CRO (Conselho Regional de
Odontologia) desde Abril
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Autoclave utilizado na odontologia fica dentro da sala de atendimento
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sala de curativos
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area com infiltragcGes e mofo préximo a sala de atendimento da enfermagem
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